附件1

备案报表

1．申请备案单位名称：福建省质量技术监督局

2．联系人姓名：陈伦仁

联系电话/传真：0591-87841832  E-mail:chenchenlr@126.com
3．起草单位名称：
①福建省计量科学研究院

②福建省计量科学研究院

③漳州市计量所

④漳州市计量所

⑤福建省计量科学研究院
4．备案检定规程名称：

①《血液透析机》JJG(闽)1037-2011福建省地方检定规程

②《多参数监护仪》JJG(闽)1038-2011福建省地方检定规程

③《镉水质自动分析仪》JJG(闽)1039-2011福建省地方检定规程

④《混凝土配料秤》JJG(闽)1040-2011福建省地方检定规程

⑤《医用磁共振成像（MRI）系统》JJG(闽)1041-2011福建省地方检定规程

5．规程内容概述：
①《血液透析机》JJG(闽)1037-2011福建省地方检定规程适用于血液透析机的首次检定、后续检定和使用中检验。
②《多参数监护仪》JJG(闽)1038-2011福建省地方检定规程适用于多参数监护仪（可包含心电、无创血压、血氧、呼吸监护等部分，无创血压监护仪以及血氧监护仪，以下简称监护仪）的首次检定、后续检定和使用中检验。

③《镉水质自动分析仪》JJG(闽)1039-2011福建省地方检定规程适用于基于极谱法、阳极溶出伏安法和分光光度法测定地表水、工业废水和生活污水中的镉或总镉水质在线监测分析仪（以下简称仪器）的首次检定、后续检定及使用中检验。

④《混凝土配料秤》JJG(闽)1040-2011福建省地方检定规程适用于混凝土配料秤的首次检定、后续检定和使用中检验。建筑行业其它类型的配料秤、配料系统也适用于本规程。
⑤《医用磁共振成像（MRI）系统》JJG(闽)1041-2011福建省地方检定规程适用于医用磁共振成像（MRI）系统（以下简称MRI系统）的首次检定、后续检定和使用中检验。
6．备案的相关文件：

①《血液透析机》JJG(闽)1037-2011福建省地方检定规程及编制说明

②《多参数监护仪》JJG(闽)1038-2011福建省地方检定规程及编制说明

③《镉水质自动分析仪》JJG(闽)1039-2011福建省地方检定规程及编制说明

④《混凝土配料秤》JJG(闽)1040-2011福建省地方检定规程及编制说明

⑤《医用磁共振成像（MRI）系统》JJG(闽)1041-2011福建省地方检定规程及编制说明

7．拟批准日期：2011年03月01日

8．拟实施日期：2011年03月01日
